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KIVONAT
Reportunkban a környezeti dózisteljesitmény Ge(Li) spektrometriával tör­
ténő helyszíni meghatározását ismertetjük.
Méréseket végeztünk a paksi atomerőmű környezetében és részt vettünk nem­
zetközi összemérésekben is. Eredményeinket összevetettük korábbi mérések ada­
taival. Meghatároztuk a rendszer érzékenységét néhány természetes és mester­
séges radioizotópra.
Úgy találtuk, hogy Ge(Li) detektor alkalmazásával a mesterséges radioak­
tivitás kimutathatósági szintje kb. egy nagyságrenddel csökkent.
А Н Н О Т А Ц И Я
В работе описывается определение мощности дозы окружающей среды, осущест­
вляемое на местах с помощью спектрометрии с Ge(Li)-детектором.
Измерения проводили в окрестности АЭС "Пакт", а также принимали участие 
в международных сличениях. Полученные результаты сравнили с данными более ран­
них измерений. Определили чувствительность системы по нескольким естественным и искусственным радиоизотопам.
Нашли, что при применении Ge(Li)-детектора предел чувствительности к ис­
кусственной радиоактивности улучшается, примерно, на один порядок.
ABSTRACT
The in situ determination of the enviromental dose rate by Ge(Li) spec­
trometry is discussed in this report.
We carried out the measurements in the vicinity of the Paks Nuclear 
Power Station and also participated in international intercomparions. The 
results were compared to the data of previous measurements. We determined the 
sensitivity of the system for some natural and manmade radiounclides.
It was found that the detection limit for manmade radioactivity decreased 
by one order of magnitude using this method.
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1. Bevezetés
1982-ben lezárult a paksi atomerőmű környezetében vég­
zett sugárzási alapszintmérési program, amelynek során há­
rom éven át, évente több alkalommal végeztünk helyszíni 
méréseket az erőmű körzetének 23 pontján a PAV Környezet­
ellenőrző Laboratóriumának mérőkocsijával. A NaI/Tl/ 
spektrométerrel és GM-csöves detektorokkal felszerelt 
mozgó laboratórium segítségével meghatároztuk az egyes 
mérési pontokon kialakuló gamma sugárzási tér minőségi 
összetételét, időbeli változását, komponensenkénti és együt­
tes dózisteljesitményét és az egyes természetes radioizo- 
tópok átlagos talajbeli aktivitáskoncentrációját. A legér- 
zekenyebbnek adódó NaI/Т1/-spektrometriai módszerrel jól 
mérhetők a természetes radionuklidok gamma-vonalai, az erő­
műtől származó, várhatóan kismértékű környezeti szennye­
ződés kimutatására azonban a rosszabb felbontóképesség miatt 
csak korlátozottan alkalmas. Erre utalt az is, hogy az alap­
szintmérés során felvett spektrumokból a világmérvü lerakó-
137 - . _ „dásból szármázó Cs gammavonalanak intenzitását, így az
attól származó dózisteljesitmény-járulékot is csak nagy 
hibával, tulajdonképpen csak becslés jelleggel tudtuk 
meghatározni. Ez késztette a Paksi Atomerőmű Vállalatot 
arra, hogy a mérési lehetőségeknek a jobb energiafelbontás 
irányába történő kiterjesztése érdekében egy Ge/Li/ detek­
tort a szükséges elektronikus egységekkel együtt beszerez­
zen .
Az uj mérőberendezés rendszerbeállitásának első lé­
péseként 1982. során elvégeztük a spektrométer kalibrálá­
sát, meghatároztuk mindazokat a mennyiségeket, amelyek a
2mérések kiértékeléséhez, a mért spektrumokból dozimetriai 
adatok kiszámításához szükségesek. Errol a munkáról az 
elmúlt évi jelentésünkben számoltunk be [lj. A laborató­
riumi kalibrációs mérésekhez használt kísérleti össze­
állításról át kellett térnünk a tényleges helyszíni mé- 4
résekre alkalmas, mozgó laboratóriumi berendezésekre, 
amely számos technikai jellegű problémát vetett fel. *>
Ezek megoldása és az első helvszini környezeti mérések 
elvégzése, kiértékelése és interpretálása alkotta mun­
kánk zömét az elmúlt év során. Az uj Ge/Li/-spektromet- 
riai módszer eredményei, összehasonlitva a korábban al­
kalmazott módszerekével, messzemenően igazolták elkép­
zeléseinket, alkalmazásával kb. egy nagyságrenddel csök­
ken a környezetbe kijutó radioaktivitás kimutathatósági 
szintje. A berendezés a paksi környezetellenőrző rendszer 
mozgó laboratóriumának szerves része, amellyel a jövőben 
rendszeres környezeti mérések, szükség esetén rendkívüli 
baleseti felmérés is végezhető.
2. A mérőrendszer és a mérési módszer
A környezeti dózisteljesitménv helyszíni mérésére 
szolgáló berendezések egy terepjáró gépkocsiban foglal­
nak helyet.
Az 1979-82. között végzett alapszintméréseket egyI I
3 x 3  -es NaI/Tl/ detektorral és egy GM-csöves detektor­
párral végeztük /az egyik detektor ón és ólom árnyéko­
lással van ellátva/. A szcintillációs detektor informá­
ciót szolgáltat a környezeti sugárzás minőségi elemzéséhez,
3a GM-csöves detektorok jelzései pedig közvetlenül össze­
vethetők az erőmű környezetében telepitett mérőállomások 
GM--csöves szint jelzésének adataival. A gépkocsiban helyez­
kednek el a detektorokat ellátó berendezések: nagyfeszült­
ségű tápegység, sokcsatornás analizátor, nukleáris spektro­
méter és a spektrumok rögzítésére szolgáló magnetofon, va­
lamint interface [2]] .
A mozgó laboratórium eszköztára 1982-ben kiegészült 
egy 85 cm^ aktiv térfogatú talaj felé néző Ge/Li/ detek­
torral és a hozzátartozó elektronikával И -  A mérőrend­
szer vázlata az 1. ábrán látható.
A spektrumok kiértékelése a Környezetellenőrző Labo­
ratóriumban történt EMG 666 tipusu számitógéppel [2].
A Ge/Li/ spektrumok értékelésére a MEASSYS programrend­
szert használtuk [3J .
A környezeti gamma-spektrometriai mérések kiértéke­
lését a H.L. Beck és munkatársai által kidolgozott un. 
"csucsmódszer" alapján végeztük f4,5] . A módszer lényege,
hogy a spektrumban megjelenő teljes energia-csúcsok in-• «
tenzitása /N^/ arányos a dózisteljesitménnyel /X/, illet­
ve a forrás radioaktiv koncentrációjával /S/. Konverziós 
tényezők /N^/S, N^/Х/ határozhatók meg a mért spektrum 
minden csúcsára. Ezek figyelembe veszik a fotonok szög­
eloszlását, a detektor teljesenergia-csucs hatásfokát 
/annak energia- és szögfüggését is/, a talaj és levegő 
gyengitő hatását néhány tipikus környezeti forráselosz­
lás esetén.
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1. ábra: Л mérőrendszer
5A konverziós tényezők további faktorok szorzatára 
bonthatók:
N E b  . No . Ф
S - No ^  S
, ahol
N^ . a teljesenergia-csucsban mért számlálási sebesség 
/cps/, S a forrás talajbeli radioaktiv koncentrációja
--1 - 3/Bq.kg ' vagy Bq.cm /, Nq a teljesenergia-csucsban mert 
számlálási sebesség /cps/, ha a forrás a detektor ten­
gelyében helyezkedik el, ф  az ütközetlen gamma foton
- 2 - 1fluxus /foton.cm ,S / 1  m-rel a talaj felett, X pedig 
az ott mérhető levegőbeni dózisteljesitmény /nGy.h ^/.
A kalibráció során meghatároztuk pontszerű sugár for­
rások segítségével a detektorok érzékenységének energia- 
és irányfüggését /N/ф / [jL, 2] .
A konverziós tényezők meghatározásához az alábbi 
forráseloszlásokat tételeztük fel. A természetes eredetű 
radioizotópok esetén / K, U-Ra sor, Th sor/ a talajban 
egyenletes /Sq /, a mesterséges eredetű rádióizotópokra 
talajfelszini sik eloszlást /S / tételeztünk fel.A
A ф /S és az S/X faktorok kiszámitásához a szakiro­
da lomban [5] közölt táblázatokat használtuk fel. Az N^/Nq 
értékek meghatározása az érzékenységmátrixok és a fluxus 
irány szerinti eloszlásának felhasználásával történt [l, 2 
Az 1. táblázat tartalmazza a konverziós tényezőket a 
Nal/Tl / detektor esetén [2].
61. táblázat: Konverziós tényezők a dózisteljesitmény-járulé­
kok és a radioaktiv koncentrációk számításához 
NaI/Tl/ detektor esetén
egyenletes eloszlás sikeloszlás
energia Nf/X N./S f' о N f/X V SA
/keV/ /cps.nGy \ h / /cps.Bq 1.kg//cps.nGy \ h / /cps.Bq^. cm2/
609 /U-Ra sor/ 1,21 /-1/ 5,37 1-2/
662 I137Cs/ 7,10 1-1/ 1,64 /-1/ 1,34 3,37 /1/
1460 /Ю к/ 2,40 /-1/ 1,01 /-2/ - -
1760 /U-Ra sor/ 2,45 1-2/ 1,05 /-2/ - -
2620 /Th-sor/ 3,08 /-2/ 2,05 /-2/ — —
A 2. táblázat tartalmazza Ge/Li/ detektor esetén az 
egyenletes eloszlású természetes radioizotópokra vonatkozó 
konverziós tényezőket a spektrumban található legintenzi­
vebb vonalakra [l] .
Meghatároztunk számos olyan mesterséges eredetű és 
sikbeli eloszlású radioizotópra vonatkozó konverziós té­
nyezőt, amelyek az irodalomban közölt tapasztalatok alap­
ján környezeti mintákban várhatóan előfordulnak [lj. A 
helyszíni mérések során további, korábban nem feltétele­
zett nuklidokat sikerült azonosítani, az is kiderült 
továbbá, hogy bizonyos esetekben a mesterséges eredetű 
forrásokat is célszerű egyenletes talajbeli eloszlásúnak 
feltételezni. A 3. táblázat tartalmazza ezen radioizotó­
pokra vonatkozó konverziós tényezőket mind sikbeli, mind 
egyenletes forráseloszlások esetén.
72. táblázat: Konverziós tényezők természetes radioizo- 
tópokra Ge/Li/ detektor esetén.
izotóp energia 
/keV /
Nf/X
/ cps.nGy ^.h /
V So
/cps.Bq .kg/
4°K 1460,8 2,84 1-21 1,22 /-3/
U-Ra sor 295,2 9,60 /-3/ 4,26 /-3/
352,0 1,71 1-2/ 7,58 1-31
609,4 1,62 1-21 7,20 /-3/
1120,4 4,22 1-3/ 1,87 /-3/
1238,2 1,54 1-31 6,84 1-4/
1764,6 3,48 1-31 1,55 /-3/
2204,5 9,22 /-4/ 4,09 1-4/
Th-sor 238,6 1,89 1-21 1,24 1-2/
338,5 4,23 /-3/ 2,77 /-3/
583,1 7,77 /—3/ 5,09 /-3/
727,1 1,67 1-31 1,09 /-3/
911,1 6,23 /-3/ 4,08 1-3/
968,9 3,79 /-3 / 2,49 /-3/
2614,5 4,29 1-3/ 2,81 /-3/
83. táblázat: Konverziós tényezők néhány sik- és egyenletes
eloszlású radioizotópra Ge/Li/ detektor esetén.
sikeloszlás egyenletes eloszlás
izotóp energia Nf/X V SA Nf/X Np/S f о
/keV/ /cps.nGy 3.h/ /cps.Bq 3.cm2/ /cps.nGy 3.h/ /cps.Bq 1.kg/
7Be 477,4 3,39 1-1/ 7,53 /-1/
54Mn 834,8 1,27 /-1/ * 4,59 6,65 /-2/ 2,34 1-2/
58Co 810,8 1,34 /-1/ 4,67 6,96 1-2/ 2,33 1-2/
^Co 1173 3,43 /-2/ 3,48 1,90 /-2/ 2,05 /-2/
1333 3,05 /-2/ 3,09 1,79 1-2/ 1,93 /-2/
U % g 657,7 4,43 1-2/ 5,18 2,10 /-2/ 2,40 1-2/
884,7 2,72 /-2/ 3,18 1,41 /-2/ 1,62 /-2/
937,5 1,23 /-2/ 1,43 6,70 /—3/ 7,63 /-3/
1384 6,27 /-3/ 7,33 /-1/ 4,00 /-3/ 4,54 /-3/
137Cs 661,6 1,85 /-1/ 4,60 9,58 /-2/ 2,21 1-2/
A GM-csöves detektorpár jelzéseinek értelmezéséhez 
figyelembe vettük a kozmikus sugárzás által okozott 
detektorjelzés - járulékot és megmértük a detektorok ér­
zékenységének energia- és irányfüggését. A POKER-CAMP 
program [6J segítségével meghatároztuk az egyes természe­
tes rádióizotopok, illetve sorok egységnyi talajbeli kon­
centrációjától eredő detektorjelzéseket és dózisteljesit- 
mény-járulékokat, majd átlagos koncentrációkat feltételezve
9j
1
9
kiszámítottuk az eredő detektorjelzéseket és a dózistel- 
jesitményt. Az ilyen módon kapott számlálási sebesség - 
dózisteljesitmény átszámítási képletek árnyékolatlan 
mérőfej esetén:
y_ N - 1,80 
0,026
árnyékolt mérőfej esetén:
Л N - 1,74 
л 0,018 , ahol
N a mért számlálási sebesség cps-ben,
X a dózistel jesitmény nGy.h ^-ban [2].
Átlagos környezeti háttérsugárzás esetén a dózisteljesitmény 
összbizonytalansága kb. 8 %.
3. Helyszíni mérések a paksi atomerőmű környezetében
1983. júliusában került első Ízben sor a helyszíni 
mérésekre szolgáló Ge/Li/ spektrométer terepen történő 
kipróbálására. Julius 22-24. között az atomerőmű környe­
zetének négy pontján végeztünk méréseket. A mérések az 
alábbi helyeken történtek:
1. a telepitett környezetellenőrző rendszer 6. sz. 
mérőállomásán, a 6. sz. főút és az erőmű déli 
bekötőútja találkozásánál,
2. az erőmű szennyvíztisztítójának fekáliás ülepítő 
medencéje melletti iszaphányón,
3. a környezetellenőrző rendszer 5. sz. mérőállo­
másán, az erőműtől kb. 1,5 km-re délkeletre,
4. a környezetellenőrző laboratórium kertjében.
10
Az 1., 3. és 4. pontok megválasztásánál azt a szempontot 
vettük figyelembe, hogy a mérések eredményét össze tudjuk 
vetni a nullszintméréöek során kapott adatokkal. A 2. pont 
választását az indokolta, hogy az erőmű üzemelése során 
tervezetten és ellenőrzötten kibocsátott radioaktivitás 
nagy része a szennyviztisztitó ülepitőjében visszamarad 
és a kiteritett szennyviziszap felett kialakuló sugárzási 
térben jól mérhetők a mesterséges eredetű radioizotópok 
gamma-kvantumai is.
Minden ponton mindhárom detektorral végeztünk mérése­
ket. A 2000 s-os NaI/Т1/-spektrometriai mérések után 
5000 s-ig mértünk a Ge/Li/ spektrométerrel, a spektromet­
riai mérésekkel egyidőben pedig 1000 s-os méréseket végez­
tünk az árnyékolt és az árnyékolatlan GM-detektorral. A mé­
rési idők megválasztását egyrészt a megfelelő statisztikai 
pontosság, másfelől a gyakorlati feltételek szabják meg.
A Ge/Li/ spektrometriai mérések részletes eredményeit 
a 4., 6., 8. és 10. táblázatok tartalmazzák. A táblázatok­
ban a nettó csucsterület mellett feltüntettük zárójelben 
a százalékos statisztikus hibát is. Mivel az U-Ra sor és 
a Th sor dózisteljesitmény-járulékának meghatározása a 
sorok több vonala alapján is lehetséges, a keresett járu­
lékot a legintenzivebb vonalak által kapott eredmények egy­
szerű átlagolásával kaptuk meg. Ugyanigy jártunk el a több 
vonal alapján meghatározható mesterséges eredetű radio- 
izotőpok esetében / Со, mAg/ is. Az egy izotóphoz, 
ill. bomlási sorhoz több vonal alapján meghatározható 
dózisteljesitmény-járulékokat külön ábrákon tüntettük fel, 
annak szemléltetésére, hogy a különböző energiákra megha­
tározott dóziskonverziós tényezők energia szerinti torzi- 
tást nem tartalmaznak /ld. 2.-10. ábrák/. A különböző mód­
szerekkel mért dózisteljesitményeket, valamint /ahol
11
rendelkezésre álltak/ a korábbi nullszintmérés eredményeit 
mérési pontonként az 5., 7., 9. és 11. táblázatban foglal­
tuk össze. A szcintillációs spektrumok esetében a mester­
séges eredetű izotópokra megadott dózisteljesitmény-járulé­
kok becslés jellegűek, mivel az összetett spektrumból a 
csucsterületek csak nagy hibával határozhatók meg. A termé­
szetes eredetű radioizotópok talajbeli eloszlását mindig 
egyenletesnek vettük, a globális falloutból származó radio- 
nuklidokra / Be, Cs/ sikbeli forráseloszlást tételez­
tünk fel. Az iszaphányó /2. mérési pont/ felett mért spektru­
mok esetén az iszapban levő mesterséges radioizotópok dózis­
tel jesitményét és becsült aktivitáskoncentrációját mindkét 
/azaz egyenletes és sikbeli/ eloszlás feltételezésével meg­
határoztuk, feltételezve, hogy a tényleges forráseloszlás 
e két szélső eset közé esik.
A 4. mérési ponton a NaI/Tl/ detektor meghibásodása 
miatt szcintillációs spektrometriai mérést végezni nem 
tudtunk.
4. táblázat Az 1. ponton végzett Ge/Li/-spektrometriai mérés kiértékelésének eredményei
Csucshely
/csatorna/
Energia
/keV/
Nettó
csucsterület 
/impulzus/
Izotóp Dózisteljesitmény 
/nGy.h-1/
Aktivitás konc. 
/Bq.kg-1/
84 239 1602 /7,6 %/ 217Pb /Th/ 15,5 - 1,2 23,7 - 1,7
103 295 256 /30 %/ 214Pb /и-Ra/ 5,3 - 1,6 12,0 - 3,6
118 338 193 /34 %/ ^28Ac /Th/ 9,1 ± 3,1 13,9 - 4,7
123 352 628 /12 %/ 214Pb /и-Ra/ 7,8 - 0,9 16,6 - 2,0
167 477 90 /52 %/ 7Be 0,05— 0,03/Xy/ 238 - 124/3í/
178 511 295 /17 %/ Ann. - -
203 583 502 /10 %/ 2ü8Tl /Th/ 12,9 - 1,3 19,7 í 2,0
212 609 564 /8,4 %/ 214Bi /ü-Ra/ 6,96^0,58 15,7 - 1,3
231 662 713 /6,7 %/ 137CS 0,77-0,05 310 - 21 /3£/
253 727 73 /44 %/ 212Bi /Th/ 8,7 - 3,7 13,4 - 5,9
317 911 301 /12 %/ 228Ac /Th/ 9,7 - 1,2 14,8 - 1,8
337 969 246 /15 %/ 228Ac /Th/ 9,9 - 1,5 15,1 - 2,3
389 1120 177 /19 %/ 214Bi /ü-Ra/ 8,4 - 1,6 19,2 - 3,6
4 30 1238 69 /44 %/ 214Bi /и-Ra/ 9,0 - 3,9 20,2 - 8,8
507 1460 1688 /2,7 %/ 40k 11,9 - 0,3 277 - 7
613 1764 103 /15 %/ 214Bi /Ü-Ra/ 5,92 - 0,89 13,3 - 2,0
764 2204 44 /26 %/ 214Bi /ü-Ra/ 9,5 - 2,5 21,5 - 5,6
906 2614 229 /6,6 %/ 2U8T1 /Th/ 10,7 - 0,7 16,3 - 1,1
/*/Sikbeli forráseloszlás feltételezésével kapott érték, az aktivitás koncentráció ^ — 2mertekegysége Bq.m
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295 352 6 09 1120 1238 1764 2204 E (keV )
2■ ábra Az U-Ra sor dózisteljesitmény-járuléka 
a sor néhány jelentősebb gamma vonala 
alapján az 1. mérési ponton.
n Gy.h ^
3. ábra A Th sor dózisteljesitmény-járuléka a sor
néhány jelentősebb gamma vonala alapján az
1. mérési ponton.
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5. táblázat Az 1. ponton végzett mérések összesített eredményei
A különböző módszerekkel mért dózisteljesitmények /nGy.h ^/
Ge/Li/
NaI/TlI Árnyékolt Ámyéko-
nullszint Ш  det. nullszint latlan 
CM det.
nullszint
U-Ra sor 7,6-0,6 6,1±1,2 8,9-0,7
Th sor 10,9-2,4 15,5-0,9 13,1*1,6
% 11,9-0,3 14,7-0,5 11,6±1,1
137cs 0,77-^ 0,05 1,3±0,3 0,5—0,3
7Be 0,05—0,03 - -
teljes 31,0 ±2,5 37,6±1,6 33,5-2,1 26,5±2,1 29±12 30,2±2,4 30,4±7,6
6. táblázat A 2. ponton végzett Ge/Li/-spektrometriai mérés kiértékelésének eredményei
Csucshely 
/csatorna/
Energia
/keV/
Nettó csúcs-
terület
/inpulzus/
Izotóp
Dózisteljesitmény Aktivitás koncentráció
egyenletes I. sik 
/nGy.h ■/
egyenletes
/Bq.kg-1/
sik
/Bq.nf2/
83 239 787 /15 %/ 212Pb/Th/ 7,6 - 1,1 — 11,7 - 1,7 --
103 295 309 /26 %/ 214Pb/U-Ra/ 6,4 - 1,7 — 14,5 - 3,8 —
118 338 210 /33 %/ 228 , Ас/Th/ 9,9 Í 3,3 — 15,1 - 5,0 —
123 352 490 /20 %/ 214Pb/U-Ra/ 5,7 ± 1,2 — 12,9 - 2,6 —
166 477 94 /67 %/ 7Be - 0,06 - 0,05 250 - 170
178 511 518 /13 %/ Ann. - —
203 583 198 /28 %/ 2u8Tl/Th/ 5,1 - 1,4 — 7,8 - 2,2
212 609 388 /16 %/ 214Bi/U-Ra/ 4,8 í 0,8 — 10,7 - 1,7 —
228 658 2669 /2,9%/ 110% 25,4 - 0,7 12,1 - 0,4 22,2 - 0,6 1030 - 30
235 678 233 /21 %/ llaVr 19,6 - 4,1 9,5 - 2,0 17,1 - 3,6 813 - 170
245 707 454 /10 %/ llc% 24,9 - 2,5 12,2 - 1,2 21,7 - 2,2 1047 - 105
258 744 151 /25 %/ 110% 30,4 - 7,6 15,0 - 3,8 26,5 - 6,6 1290 - 323
265 764 587 /8,1%/ llav, 24,7 - 2,0 12,4 - 1,0 21,5 - 1,7 1065 - 86
281 811 626 /7,5%/ 58Co 1,80^ 0,14 0,94 - 0,07 5,4 ± 0,4 268 - 20
284 818 167 /20%/ 11C% 22,9 - 4,6 11,5 - 2,3 20,0 - 4,0 985 - 197
290 835 362 /11 %/ 54tín 1,09- 0,12 0,57 - 0,06 3,1 - 0,3 158 - 17
307 885 1655 /3,2%/ llc% 23,5 - 0,8 12,3 - 0,4 20,4 - 0,6 1040 - 33
316 911 223 /15 %/ 228Ac/Th/ 7,2 - 1,1 — 10,9 - 1,6 —
325 937 781 /5,3%/ 23,5 - 1,2 13,0 - 0,7 20,5 - 1,1 1092 - 58
336 969 173 /21 %/ 228Ac/Th/ 7,0 - 1,5 — 10,6 - 2,2 —
/6. tábl. folytatása/
i
388 1120 166 /20 %/ 214Bi /и-Ra/ 7,9 - 1,6 — 17,8 - 3,6 —
406 1173 131 /23 %/ 60„Со 1,38- 0,31 0,76- 0,17 1,28- 0,29 75 - 17
461 1333 139 /16 %/ 60 _ Со 1,55- 0,24 0,91- 0,14 1,44- 0,23 90 - 14
479 1384 389 /7,2%/ 110m.Ag 19,6 - 1,4 12,6 - 0,9 17,1 - 1,2 1061- 76
506 1461 1169 /3,2%/ 40К 8,23- 0,26 — 191,6 - 6,1 —
511 1476 46 /29 %/ llOm,.Ag 14,6 - 4,2 9,6 - 2,8 12,8 - 3,7 821 - 238
521 1505 229 /8,8%/ llOm.Ag 22,7 - 2,0 14,9 - 1,3 19,7 - 1,7 1215- 112
610 1764 92 /15 %/ 214Bi /и-Ra/ 5,29- 0,79 — 11,9 - 1,8 —
763 2204 35 /30 %/ 214Bi /и-Ra/ 7,6 - 2,3 — 17,1 - 5,1 —
903 2614 157 /8,6%/ 2u8Tl/Th/ 7,32- 0,62 — 11,2 - 1,0 —
17
6,2 ±0,5
4. ábra Az U-Ra sor dózisteljesitmény-járuléka a 
sor néhány jelentősebb gamma-vonala alap­
ján a 2. mérési ponton.
nGy-h'1
12-
2 ----,--------,-------- 1-------- 1-------- 1-------- 1----- — *
2 39 3 3 8  5 8 3  911 9 6 9  2614 E ( keV )
5. ábra A Th sor dózisteljesitmény-járuléka a sor
néhány jelentősebb gamma-vonala alapján
a 2. mérési ponton.
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6. ábra Az ^ 0lnAg dózisteljesitmény-járuléka a 
nuklid néhány jelentősebb gamma-vonala 
alapján a 2. mérési ponton.
nGy- h'1
7. ábra Az U-Ra sor dózisteljesitmény-járuléka a
sor néhány jelentősebb gamma-vonala alapján
a 3. mérési ponton.
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7. táblázat A 2. ponton végzett mérések összesített 
eredményei
A különböző módszerekkel mért dózisteljesitmények
/ nGy.h-1/
Ge/Li/ Nal/Tl/ Árnyékolt GM-detektor
Árnyékolatlan
GM-detektor
U-Ra sor 6,2-0,5 5,1-1,0
Th sor 7,4-1,5 7,1-0,6
40k 8,2-0,3 11,2-0,4
110mAg 23,2-2,0
/12,9-1,1 f^ l
22 - 15 
/12 -
0и00LO 1,80-0,14
/0,94-0,01
-
a\ о n 0 1,46-0,20 
/0,84-0,11h
1,2-0,7 
/0,1-0,4 ^
54Mn 1,09-0,12 
/0,57-0,06 /^
—
7Be 0,06-0,0 *^1 —
teljes 49,4 - 2,6 
/37,1 - 2,0 /*
47 í 15 
' /36 - 8
36,7 - 2,9 36,8 - 3,0
/*/ Sikbeli forráseloszlás feltételezésével kapott érték.
8, táblázat A 3. ponton végzett Ge/Li/ spektrometriai mérés kiértékelésének eredményei
Csucshely
/csatorna/
Energia
/keV/
Nettó csúcs- 
terület 
/impulzus/
Izotóp Dózisteljesitmény 
/nGy.h ^/
Aktivitás koncentr. 
/Bq.kg 1/
65 186 216 /52 %/ 226Ra /U-Ra/ 10,9 + 5,6 24,5 + 12,8
83 239 1303 /8, 7 %/ 212Pb /Th/ 12,7 + 1,1 19,3 + 1,7
103 295 332 /20 %/ 214Pb /U-Ra/ 6,9 + 1,4 15,6 + 3,1
118 338 202 /29 %/ 228AC /Th/ 9,6 + 2,8 14,6 + 4,2
123 352 646 / Ю %/ 214Pb /U-Ra/ 7,56 0,76 17,0 + 1,7
166 477 157 /34 %/ 7Be 0,10 + 0,03^ 415 + 14
178 511 279 /17 %/ Ann —
203 583 432 /11 %/ 208T1/Th/ 11,1 + 1,2 17,0 + 1,9
212 609 571 /8, 3 %/ 214Bi /U-Ra/ 7,05 + 0,58 15,9 + 1,3
230 662 1063 /4, 8 %/ 137Cs 1,15 + oo' 462 + 22*/
253 727 65 /50 %/ 212Bi /Th/ 7,8 + 3,9 11,9 + 6,0
316 911 366 /11 %/ 228ac /Th/ 11,7 + 1,3 17,9 + 2,0
336 969 297 /11 %/ 228Ac /Th / 12,0 + 1,3 ±o,2 + 2,0
388 1120 138 /21 %/ 214Bi /U-Ra/ 6,5 + 1,4 14,8 + 3,1
429 1238 70 /45 %/ ^i4BÍ /U-Ra/ 9,1 + 4,1 20,5 + 9,2
506 1461 1569 /2, 8 %/ 40k 11,0 + 0,3 257 + 7
611 1764 134 /12 %/ 214Bi /U-Ra/ 7,7 + 0,9 17,3 + 2,1
762 2204 34 /38 %/ 214Bi /U-Ra/ 7,4 + 2,8 16,6 + 6,3
904 2614 287 /6, 3 %/ 208T1 /Th/ 13,4 + 0,8 20,4 + 1,3
/*/ Sikbeli forráseloszlás feltételezésével kapott érték, az aktivitás koncentráció mértékegysége„ - 2  Bq.m
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n G y  • h 1
2 3 9  3 3 8  5 8 3
i -
11,8+1,3
9  11 9 6 9  2 6 1 4  E ( k e V )
8. ábra A Th sor dózisteljesitmény-járuléka a sor néhány
■jelentősebb gamma-vonala alapján a 3. mérési ponton.
9. táblázat A 3. ponton végzett mp-rések összesített eredményei
A különböző módszerekkel mért dózisteljesitmények /nGy.h
Ge/Li/
Árnyékolt 
04 det.
Amyékolat- 
lan 04 det.Nal/Tl/ nullszint nullszint nullszint
U-Ra sor 7,2-0,2 5,8-1,1 10,3-3,4
th sor 11,8-1,3 14,7^ 0,8 13,6-1,5
40K 11,0±0,3 10,1-0,4 10,4-0,6
137Cs 1,15-0,06 1,4-0,3 0,2^0,1
7Be 0,10±0,03 - -
teljes 31,3-1,3 32,0±1,5 34,3-3,7 26,4-2,1 29,3-6,0 33,4-2,7 32,4-2,4
10. táblázat A 4. ponton végzett Ge/Li/-spektrometriai mérés kiértékelésének eredményei
Csucshely 
/csatorna/
Energia 
/keV /
Nettó csúcs- 
terület 
/impulzus/
Izotóp Dózisteljesitmény 
/nGy .h- -^ /
Aktivitás koncentr. 
/Bq.kg-1/
33 239 1469 /8,9 %/ 212Pb /Th/ 14,3 ± 1,3 21,8 - 1,9
102 29 5 403 /21 %/ 214Pb /и-Ra/ 8,4 - 1,8 18,9 - 4,0
117 338 167 /37 %/ 2 2 8Ac /Th/ 7,9 - 2,9 12,1 - 4,5
122 352 754 /10 %/ 214Pb /и-Ra/ 8,8 - 0,9 19,9 - 2,0
176 511 323 /15 %/ Ann. _ _ _ _ _ —
201 583 492 /9,0 %/ 208T1/Th/ 12,7 - 1,1 19,3 - 1,8
210 609 735 /7,5 %/ 214Bi/U-Ra/ 9,1 - 0,7 20,4 - 1,5
228 662 163 /26 %/ 137Cs 0,18- 0,03*' 71 -
251 727 89 /40 %/ 212Bi /Th/ 10,7 - 4,3 16,3 - 6,5
314 911 355 /11 %/ 2 2 8Ac /Th/ 11,4 - 1,3 17,4 - 1,9
334 969 305 /12 %/ 2 2 8Ac /Th/ 12,3 ± 1,5 18,7 - 2,2
386 1120 207 /18 %/ 214Bi/ü-Ra/ 9,8 - 1,8 22,1 - 4,0
427 1238 60 /34 %/ 214Bi /Ü-Ra/ 7,8 - 2,6 17,5 - 6,0
503 1461 1930 /2,4 %/ 40К 13,6 - 0,3 316 - 8
608 1764 166 /7,9 %/ 214Bi /U-Ra/ 9,5 ± 0,8 21,4 - 1,7
900 2614
___________
335 /5,4 %/ 
_________________
208T1 /Th/ 
__________________
15,6 - 0,8
____________________
23,8 - 1,3
______________________
N Sikbeli forráseloszlás feltételezésével kapott érték, az aktivitás koncentráció mérték- 
egysege Bq.m
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8,910,3
295 352 609 1120 1238 1764 E (keV )
9. ábra Az U-Ra sor dózisteljesitmény-járuléka a sor 
néhány jelentősebb gamma-vonala alapján a 
4. mérési ponton.
10. ábra A Th sor dózisteljesitmény-járuléka a sor
néhány jelentősebb gamma-vonala alapján a
4. mérési ponton.
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11. táblázat A 4. ponton végzett mérések összesített 
eredményei
A különböző módszerekkel mért dózisteljesitményék /nGy.h 3/
Ge/Ll/
NaI/Tl/ Árnyékolt Ámyéko- latlan GM- 
det.nullszint GM det. nullszint nullszint
U~Ra sor 8,9-0,3 9,8-2,0
Th sor 13,3-1,7 15,5-1,2
40K 13,6^ 0,3 12,0-0,8
137Cs 0,18-^ 0,05 -
teljes ___ __ .36,0 -1,8 37,4-2,5 30,8-2,5 29,9-3,7 33,5-2,7 32,6-0,2
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4. KGST összemérés Csehszlovákiában
A KGST Atomenergia Állandó Bizottság Sugárbiztonsági 
Tudományos-Műszaki Tanácsa a kis dózisteljesitményü ioni­
záló sugárzás szabadban történő összemérését 1983. szep­
tember 12-17. között rendezte meg a csehszlovákiai 
Piestianyban /Pöstyén/.
Az összemérés résztvevői csehszlovák, lengyel, román, 
bolgár, NDK-beli és magyar szakemberek voltak. Magyar 
részről a Paksi Atomerőmű Vállalat Környezetellenőrző 
Laboratóriumának és a KFKI Sugárvédelmi Főosztályának 
munkatársai vettek részt az összemérésben.
A mérések az alábbi helyeken történtek:
1. futballpályán Piestiany határában, 200 m magasságban 
a tengerszint felett;
2. a Váh /Vág/ folyó víztárolójának vizfelszinén, 190 m 
magasságban a tengerszint felett, 10 m-re a parttól, 
a vízmélység 3 m volt;
3. a jaslovské bohunicei /Apátszentmihályi/ atomerőmű 
környezetében a hidrometeorológiai állomáson, 120 m 
magasságban a tengerszint felett;
4. a 970 m tengerszint feletti magasságú Veiké Javorina 
hegy tetején.
A 2. mérési ponton történt az összemérésben részt­
vevő felek által használt mérőberendezések /főként 
ionizációs kamrák és GM detektorok/ kozmikus és saját
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hátterének meghatározása.
Minden mérési ponton mindhárom detektorral végeztünk 
méréseket - kivéve a 2. pontot, ahol Ge/Li/ detektoros 
mérés nem történt. A 2000 s-os NaI/Т1/-spektrometriai mé­
rések után 5000 s-ig mértünk a Ge/Li/ spektrométerrel, 
ezekkel egyidőben pedig 1000 s-os méréseket végeztünk a 
GM-csöves detektorokkal.
A Ge/Li/ spektrometriai mérések részletes eredményeit 
a 12., 15. és 17. táblázatok tartalmazzák. Az U-Ra és a 
Th sor dózisteljesitményjárulékának meghatározása a sorok 
több gamma vonala alapján történt, a járulékokat az ered­
mények egyszerű átlagolásával kaptuk. Az egy bomlási sor­
hoz több vonal alapján meghatározható dózisteljesitmény- 
-járulékok láthatók a 11-16. ábrákon.
Az ábrákból kitűnik, hogy a különböző energiájú gamma 
vonalak alapján meghatározott dózisteljesitmény-járulé­
kok elég jól egyeznek egymással. A természetes radio-
izotópokra egyenletes, a globális falloutból származó 
7 137Be, Cs izotópokra sikbeli forráseloszlást tételez­
tünk fel.
A szcintillációs spektrumok esetében egy helyen sikerült 
137a Cs radioizotópot meghatározni, természetesen csak
nagy hibával, mivel a 662 keV energiájú csúcs összeol­
vadt az U-Ra sor 609 keV energiájú csúcsával.
A 13., 14., 16. és 18. táblázatokban foglaltuk össze 
a különböző módszerekkel mért dózisteljesitményeket.
Az összemérésben résztvevő felek eredményei még 
nem ismertek.
12. táblázat Az 1. pontban végzett Ge/Li/ spektrometriai mérés kiértékelésének eredményei
Csucshely
/csatorna/
Energia 
/keV /
Netto csúcs- 
terület 
/impulzus/
Izotóp Dózisteljesitmény 
/nGy.h ■*"/
Aktivitás koncentrácic 
/Bq.kg-1/
82 239 1870 /8,2 %/ 212Pb /Th/ 19,8 Í 1,6 30,2 - 2,5
101 295 927 /15 %/ 214Pb /и-Ra/ 19,3 - 3,0 43,5 - 6,7
116 338 411 /25 %/ 228Ac /Th/ 19,4 - 4,8 29,7 - 7,3
121 352 1201 /12 %/ 214Pb /и-Ra/ 14,0 - 1,6 31,6 - 3,7
200 583 791 /10 %/ 2u8Tl /Th/ 20,4 - 2,1 31,1 - 3,2
209 609 1316 /6,0 %/ 214Bi /Ü-Ra/ 16,2 - 1,0 36,5 - 2,2
229 662 466 /13 %/ 137Cs оwо
+1оюО 200 - 2б*‘
249 727 201 /29 %/ 212Bi /Th/ 24,1 - 7,0 37 - 11
312 911 663 /8,2 %/ 228Ac /Th/ 21,3 - 1,7 32,5 - 2,7
332 969 353 /10 %/ 228,. /mv. /Ac /Th/ 18,1 - 2,0 27,6 - 3,0
384 1120 602 /8,8 %/ 214Bi /Ü-Ra/ 28,5 - 2,5 64,3 - 5,6
424 1238 238 /21 %/ 214Bi /и-Ra/ 30,9 - 6,6 70 - 15
500 1460 2311 /2,3 %/ 40K 16,3 - 0,4 378 - 9
604 1764 356 /6,9 %/ 214Bi /и-Ra/ 20,5 - 1,4 46,1 - 3,2
755 2204 130 /15 %/ 214Bi /Ü-Ra/ 28,2 - 4,2 63,5 - 9,4
896 2614 405 /7,6 %/ 208T1 /Th/
--------------------
20,4 - 1,6 31,2 - 2,4
/*/Sikbeli forráseloszlás feltételezésével kapott érték, az aktivitáskoncentráció mértékegysége 
-2Bq.m
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11. ábra Az U-Ra sor dózisteljesitmény-járuléka a
sor néhány jelentősebb gamma-vonala alapján 
az 1. mérési ponton.
12. ábra A Th sor dózisteljesitmény-járuléka a sor
néhány jelentősebb gamma-vonala alapján az
1. mérési ponton.
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13. táblázat Az 1. ponton végzett mérések összesített 
eredményei
A különböző módszerekkel mért dózisteljesitmények
/nGy.h-!/
Ge/Li/ NaI/Tl/ Árnyékolt GM detektor
Árnyékolatlan 
GM detektor
U-Ra
sor 22,5-6,2 20,0-5,0
Th sor 20,5-1,7 20,4-1,0
40K 16,3-0,4 14,5-0,5
137CS 0,50-0,06 -
teljes
_
59,8-6,4 54,9-5,1 53,8-5,1 63,1-5,8
14. táblázat A 2. ponton végzett mérések összesített 
eredményei
A különböző módszerekkel mért dózistel- 
jesitmények /nGy.h 4/
NaI/Tl/ Árnyékolt GM detektor
Árnyékolatlan 
GM detektor
U-Ra sor 
40K
1,2 - 0,2 
0,9 - 0,1
teljes 2,1 - 0,2 <5,0 <4,0
15. táblázat A 3. ponton végzett Ge/Li/ spektrometriai mérés kiértékelésének eredményei
Csucshely
/csatorna/
Energia 
/к eV/
Netto csúcs- 
terület 
/impulzus/
Izotóp Dózisteljesitmény 
/nGy.h ^/
Aktivitás konc. 
/Bq.kg 1/
83 239 2618 /9,5 %/ 212Pb /Th/ 27,4 - 2,6 41,8 - 4,0
103 295 1039 /16 %/ 214Pb /и-Ra/ 21,4 - 3,4 48,1 - 7,7
118 338 671 /19 %/ 228, /m. , Ac /Th/ 31,3 - 5,9 47,8 - 9,0
123 352 1423 /8,6 %/ 214Pb /и-Ra/ 16,5 - 1,4 37,1 - 3,2
203 583 1145 /6,8 %/ 208T1 /Th/ 28,9 - 2,0 44,2 - 3,0
211 609 1952 /4,6 %/ 214Bi /и-Ra/ 23,8 - 1,1 53,5 - 2,4
229 662 785 /9,6 %/ 137Cs
4,Оо 
+ 100о 340 - 30 ^
253 727 289 /22 %/ 212Bi /Th/ 34,5 - 7,5 53 - 11
315 911 874 /7,7 %/ 228Ac /Th/ 27,6 - 2,1 42,1 - 3,3
336 969 643 /10 %/ 228Ac /Th/ 33,8 - 3,4 51,6 - 5,2
387 1120 724 /9,0 %/ 214Bi /и-Ra/ 33,7 - 3,0 76,0 - 6,8
504 1460 3192 /2,1 %/ 40K 22,2 - 0,5 515 - 11
608 1764 577 /5,5 %/ 214Bi /Ö-Ra/ 32,7 - 1,8 73,7 - 4,0
759 2204 164 /14 %/ 214Bi /и-Ra/ 34,8 - 4,9 78 - 11
900 2614 695 /3,9 %/ 208T1 /Th/ 31,9 - 1,3 48,8 - 1,9
N Síkbeli forraseloszlas feltételezésével kapott érték, az aktivitáskoncentráció
- - -2 mertekegysége Bq.m
31
13. ábra: Az U-Ra sor dózisteljesitmény-járuléka a
sor néhány jelentősebb gamma-vonala alapján 
a 3. mérési ponton.
14. ábra A Th sor dózisteljesitmény-járuléka a sor
néhány jelentősebb gamma-vonala alapján a
3. mérési ponton.
32
16. táblázat a 3. ponton végzett mérések összesített 
eredményei
Különböző módszerekkel 
/ nGy.h
mért dózisteljesitmények
Ge£.i/ NaI/Tl/ Árnyékolt GM detektor
Árnyékolatlan 
GM detektor
U-Ra sor 27,1-7,0 30,4-4,2
Th sor 30,8-2,7 34,1-1,5
40K 22,2-0,5 19,3-0,7
I37Cs 0,84-0,08 -
teljes 00 0 1 
+ 
-J LTl 83,8-4,5 92,9-8,0 90,8-7,5
к
F
17. táblázat A 4. ponton végzett Ge/Li/ spektrometriai mérés kiértékelésének eredményei
Csucshely
/csatorna/
Energia 
/к eV/
Netto csúcs- 
terület 
/impul z.us /
Izotóp
Dózisteljesitmény 
/nGy.h 1/
Aktivitás koncentráció 
/Bq.kg 1/
79 239 1439 /11 %/ 212Pb /Th/ 15,3 - 1,7 23,3 - 2,6
97 295 740 /16 %/ 214Pb /и-Ra/ 15,2 - 2,5 34,3 - 5,7
112 338 194 /45 %/ 228, ím, , Ac /Th/ 9,1 - 4,1 13,9 - 6,2
116 352 1005 /10 %/ 214Pb /и-Ra/ 11,7 ± 1,2 26,4 - 2,7
158 477 100 /70 %/ 7Be 0,06-0,0^' 270 - 190^/
193 583 642 /10 %/ 2u8Tl /Th/ 16,6 - 1,7 25,3 - 2,6
201 609 1025 /6,4 %/ 214Bi /и-Ra/ 12,7 i 0,8 28,5 - 1,8
219 662 3572 /2,2 %/ 137Cs 3,9 - 0,1^ 1550 - 34^
240 727 121 /33 %/ 212Bi /Th/ 15,0 - 4,9 22,9 - 7,5
301 911 444 /10 %/ ^ öAc /Th/ 14,3 - 1,5 21,8 - 2,2
320 969 351 /10 %/ 2^ÖAc /Th/ 18,3 - 1,9 28,0 - 2,9
370 1120 292 /13 %/ 214Bi /и-Ra/ 14,0 - 1,8 31,5 - 4,0
409 1238 162 /25 %/ 214Bi /и-Ra/ 21,0 - 5,3 47 - 12
483 1460 2181 /2,4 %/ 40K 15,4 - 0,4 357 ~ 8
583 1764 209 /8,7 %/ 214Bi /и-Ra/ 11,9 - 1,0 26,8 - 2,3
729 2204 69 /20 %/ 214Bi /и-Ra/ 15,2 - 3,0 34,2 - 6,7
864 2614 462 /4,9 %/ 2UÖT1 /Th/ 21,5 - 1,0 32,9 - 1,6
/*/Síkbeli forraseloszlas feltetelezesevel kapott érték, az aktivitáskoncentráció„ _ 2mertekegysége Bq.m
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15. ábra Az U-Ra sor dózisteljesitmény-járuléka a sor 
néhány jelentősebb gamma vonala alapján a 
4. mérési ponton.
16. ábra A Th sor dózisteljesitmény-járuléka a sor
néhány jelentősebb gamma vonala alapján a
4. mérési ponton.
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18. táblázat A 4. ponton végzett mérések összesített 
eredményei
Különböző módszerekkel mért dózisteljesitmények 
/nGy.h ^/
Ge/Li/ NaI/Tl/ Árnyékolt GM detektor
Árnyékolatlan 
GM detektor
U-Ra sor 14,5-3,0 13,1-0,7
Th sor 15,7-3,6 19,1-1,0
40K 15,4-0,4 15,5-0,6
7Be 0,06-0,04 -
137Cs 3,9-0,1 1,5-0,5
teljes 49,6-4,7 49,2±1,4 70,1-6,3 66,5-5,8
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5. Csehszlovák-magyar összemérés a paksi atomerőmű 
környezetében
1983. október 10-12. között ismét Paks körzetében 
került sor az in situ Ge/Li/-spektrometria alkalmazására.
tA Paksi Atomerőmű Vállalat és a csehszlovák Jaslovské 
bohunicei atomerőmű /ЕВ0/ közötti együttműködési megál­
lapodás keretében közös helyszíni méréseket végeztünk a 
paksi atomerőmű környezetében. A mérésekben magyar rész­
ről a PAV és a KFKI Sugárvédelmi Osztályának munkatársai, 
csehszlovák részről az EBO, az Atomerőmű Kutató Intézet 
/VUJE/ és a Dukovaniban épülő uj atomerőmű munkatársai 
vettek részt. A helyszíni méréseket az alábbi helyeken 
végeztük:
1. a telepitett környezetellenőrző rendszer 1. sz. 
mérőállomásán, az erőműtől kb. 1,5 km-re északra,
2. az erőmű szennyviztisztitójának fekáliás ülepitő 
medencéje melletti iszaphányón,
3. a Duna vizfelszine felett, 100 m magasságban a 
tengerszint felett, a paksi kompon.
Az 1. ponton egy rendszeres mérésekkel ellenőrzött, 
jól ismert gamma-sugárzási teret vizsgáltunk. A 2. mérési 
pont a korábbi mérésekből már ismert, mesterséges eredetű 
radioizotópokat is tartalmazó környezet helyszíni mérésére 
adott lehetőséget. A Duna feletti méréssel a kozmikus sugár­
zás és a mérőberendezések saját hátterének járulékát kivántuk 
ismételten meghatározni.
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A környezeti összemérés során a résztvevők, számos de­
tektort használtak: a PAV mozgó laboratóriuma által alkal­
mazott /korábban már leirt/ NaI/Tl/ és Ge/Li/-spektromé­
teren, valamint GM-csöves detektorpáron kivül a csehszlo- 
. vák kollégák által hozott NaI/Tl/ és Ge/Li/-spektrométe-
) rekkel, RSS-111 ionizációs kamrával és CsI detektoros moni­
torral is történtek mérések. E detektorokkal végzett méré­
sek eredményei a jelentés megírásakor még nem állnak ren­
delkezésre, saját méréseinkkel való összevetésük egy későbbi 
tanulmány tárgyát képezik.
A mozgó laboratórium berendezéseivel végzett méréseket 
a korábbi mérési gyakorlat szerint ütemeztük. A 2000 s-os 
NaI/Tl/-spektrometriai mérés után 5000 s-ig mértünk a Ge/Li/- 
-spektrométerrel, ezekkel egyidoben pedig 1000 s-os mérése­
ket végeztünk a GM-csöves detektorokkal.
A Ge/Li/ spektrometriai mérések részletes eredményeit 
a 19., 21. és 23. táblázatok mutatják. Az U-Ra és a Th-sor 
dózisteljesitmény járulékának meghatározása a korábbi méré­
sekhez hasonlóan a sorok több intenziv gamma-vonala alapján 
történt, a járulékokat egyszerű átlagképzéssel határoztuk 
meg. Az egy bomlási sorhoz több vonal alapján meghatároz­
ható dózisteljesitmény-járulékokat a 17.-23. ábrákon tün­
tettük fel. Az iszaphányó feletti mérés kiértékelésénél a 
mesterséges eredetű izotópok dózisteljesitmény-járulékát 
/a 3. fejezetben leirtak szerint/ mind egyenletes, mind sik- 
beli forráseloszlás feltételezésével meghatároztuk. A 20.,
22. és a 24. táblázatok mutatják a különböző módszerekkel 
meghatározott dózisteljesitményeket.
19. táblázat Az 1. ponton végzett Ge/Li/ spektrometriai mérés kiértékelésének eredményei
Csucshely
/csatorna/
Energia 
/keV /
Nettó csúcs- 
terület 
/impulzus/
Izotóp
Dózisteljesitmény 
/nGy.h /^
Aktivitás koncentráció 
/Bq.kg-1/
80 239 1281 /8,5 %/ 212Pb /Th/ 13,6 í 1,2 20,7 - 1,8
98 295 351 /24 %/ 214Pb /U-Ra/ 7,3 - 1,7 16,5 - 3,9
113 338 220 /29 %/ 22ÖAc /Th/ 10,4 - 3,0 15,9 - 4,5
118 352 682 /10 %/ 214Pb /U-Ra/ 8,0 - 0,8 18,0 - 1,8
194 583 390 /12 %/ 2u8Tl /Th/ 10,0 - 1,2 15,3 - 1,9
203 609 523 /9,6 %/ 214Bi /U-Ra/ 6,5 - 0,6 14,5 - 1,4
220 662 305 /14 %/ 137CS 0,34- 0,05^ 133 -
242 727 95 /37 %/ 212Bi /Th/ 11,3 - 4,2 17,4 - 6,4
302 911 308 /11 %/ ^ 8Ac /Th/ 9,9 - 1,1 15,1 - 1,7
321 969 224 /14 %/ 228Ac /Th/ 11,8 - 1,7 18,1 - 2,6
371 1120 106 /30 %/ 214Bi /U-Ra/ 5,0 - 1,5 11,3 - 3,3
483 1460 1832 /2,5 %/ 40k 12,9 - 0,3 301 - 8
583 1764 119 /13 %/ 214Bi /и-Ra/ 6,8 - 1,0 15,4 - 2,1
864 2614 239 /7,0 %/ 2u8Tl /Th/ 11,1 - 0,8 17,0 - 1,2
/*/ Sikbeli forráseloszlás feltételezésével kapott érték, az aktivitás koncentráció
„ , - -2 mertekegysege Bq.m
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17. ábra Az U-Ra sor dózisteljesitmény-járuléka a
sor néhány jelentősebb gamma-vonala alapján 
az 1. mérési ponton.
n Gy- h ^
18. ábra A Th sor dózisteljesitmény-járuléka a sor 
néhány jelentősebb gamma-vonala alapján, 
az 1. mérési ponton.
20. táblázat Az 1. ponton végzett mérések összesített eredményei
A különbö ző mods zenekkel mért dózisteljesitmények / nGy. h ■*" /
Ge/Li/ NaI/Tl/ Árnyékolt Árnyéko-
nullszint
GM detekt.
nullszint
latlan 
GM det. nullszint
U-Ra sor 617-1,1 7,2-1,1 10,.6*3,1.
Th sor 11,2-1,3 13,4-0,7 - 11,2-1,9
о 
1_
12,9-0,3 11,3-0,4 10,9-0,9
137Cs 0,34-0,05 - -
teljes 31,2-1,6 31,9-1,4 32,7-3,7 26,7-2,1 21,6-4,6 28,4-2,3 24,8-3,9
21. táblázat A 2. ponton végzett Ge/Li/ spektrometriai mérés kiértékelésének eredményei
Csucshely
/csatorna/
Energia 
/ keV/
Netto csúcs-
terület
/impulzus/
Izotóp Dózisteljesitmény Aktivitás koncentráció
egyenletes
/nGy.h-
sik
1/
egyenletes
/Bq.kg-!/
sik
/Bq.m-2/
81 239 1090 /13 %/ 212Pb/Th/ 10,6 - 1,4 — 16,1 - 2,1 —
100 295 352 /28 %/ 214Pb/U-Ra/ 7,3 - 2,1 — 16,5 - 4,6 —
114 338 192 /38 %/ 228Ac/Th/ 9,1 - 3,5 — 13,9 - 5,3 —
119 352 670 /12 %/ 214„, ,rT _ , Pb/U-Ra/ 7,8 - 0,9 — 17,7 - 2,1 —
150 447 201 /34 %/ llc% 41 - 14 17 ±6 36 - 12 1460 - 500
172 511 429 /16 %/ Ann. — — — —
196 583 353 /16 %/ 2u8Tl/Th/ 9,1 í 1,5 — 13,9 - 2,2 —
204 609 785 /7,6 %/ 214Bi/U-Ra/ 9,7 ± 0,7 — 21,8 - 1,7 ——
220 658 2321 /3,5 %/ llc% 22,1 - 0,8 10,6 - 0,4 19,3 - 0,7 896 - 31
227 678 230 ./19 %/ 110% 19,3 - 3,7 9,4 - 1,8 16,9 - 3,2 803 - 153
230 688 128 /32 %/ 110% 18 - 6 8,7 - 2,8 16 ± 5 750 - 240
236 707 468 /9,7 %/ 110% 25,6 - 2,5 12,6 - 1,2 22,4 - 2,2 1080 - 105
249 744 144 /28 %/ llQra^ 29 - 8 14,3 - 4,0 25 ±7 1230 - 340
256 764 562 /9,4 %/ 1Ш% 23,6 - 2,2 11,9 Í 1,1 20,6 - 1,9 1020 - 96
271 811 227 /20 %/ 58Co 0,65 - 0,13 0,34 - 0,07 1,95^ -0,39 9,7 - 1,9
274 818 86 /37 %/ lxav 12 ±4 5,9 - 2,2 10 - 4 510 - 190
279 835 271 /16 %/ 54Mn 0,82 - 0,13 0,43 - 0,07 2,32- 0,37 11,8 - 1,9
296 885 1654 /3,3 %/ % 23,5 - 0,8 12,3 - 0,4 20,4 - 0,7 1040 - 34
21. táblázat folyt.
305 911 340 /12 %/ 228Ac/Th/ 10,9 í 1,3
313 937 845 /5,3 %/ 110% 25,4 - 1,3
324 969 218 /17 %/ 228Ac/Th/ 8,8 - 1,5
374 1120 158 /23 %/ 214Bi/U-Ra/ 7,5 ± 1,7
392 1173 167 /23 %/ 60Со 1,76 - 0,40
413 1238 90 /33 %/ /i4Bi/U-Ra/ 11,7 - 3,9
444 1333 164 /15 %/ ^Co 1,83 - 0,27
462 1384 428 /6,9 %/ 11Q% 21,6 - 1,5
487 1461 1375 /3,0 %/ 9,68 - 0,29
502 1505 217 /9,4 %/ lla\g 21,5 - 2,0
588 1764 115 /14 %/ 1^4Bi/U-Ra/ 6,61 - 0,93
870 2614 220 /7,1 %/ ^Tl/lh/ 10,3 - 0,7
16,7 - 2,0
14,1- 0,7 22,1 - 1,2 1181 - 63
— 13,4 - 2,3 —
— 16,9 - 3,9 —
0,97-0,22 1,63- 0,37 10,6- 2,4
— 26,3 - 8,7 —
1,08-^ 0,16 1,70± 0,26 10,6- 1,6
13,8 - 1,0 18,9 - 1,3 1167 - 81
— 225 - 7 —
14,1 - 1,3 18,7 - 1,8 1209 - 114
— 14,8 - 2,1 —
15,7 - 1,1
43 -
19. ábra Az U-Ra sor dózisteljesltmény-járuléka
a sor néhány jelentősebb gamma-vonala alap­
ján a 2. mérési ponton.
20. ábra A Th sor dózisteljesitmény-járuléka a sor 
néhány jelentősebb gamma-vonala alapján a 
2. mérési ponton.
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n Gy. h" 1
21. ábra Az ^ ® mAg dózisteljesitmény-járuléka a nuklid 
néhány jelentősebb gamma-vonala alapján a 2. 
mérési ponton.
4 5
22. táblázat A 2. ponton végzett mérések összesített 
eredményei
A különböző módszerekkel mért dózisteljesítmények
/nGy.h ^/
Ge/Li/ Nal/Tl/ Árnyékolt 
GM detektor
Árnyékolatlan 
GM detektor
U-Ra sor 7,8-1,2 11,2-1,4
Th sor 9,8±0,9 9,7-0,7
40K 9,7-^ 0,3 10,7^0,2
llOlL 23,3-1,7
/12,8-1,з/*7
22 - 4
/12 ± 2f'
58_Со 0,65—0,13 
/0,34-0,07
-
60„Со 1,80-^ 0,24
/1,03±0,14Л/
-
54Mn 0,82±0,13
/0,43±0,07/
-
teljes 53,9-2,3 
/41,9-2,
54 í 4 
/44 ± 3/*'
39,9 - 3,2 48,3 ± 3,9
/*/Síkbeli forráseloszlás feltételezésével kapott érték
23. táblázat A 3. ponton végzett Ge/Li/ spektrometriai mérés kiértékelésének eredményei
Csucshely
/csatorna/
Energia 
/ keV/
Nettó csúcs- 
terület 
/impulzus/
Izotóp Dózisteljesitmény 
/nGy.h ^/
Aktivitás koncentr. 
/Bq.kg 1/
79 239 182 /39 %/ 212Pb /Th/ 1,77 - 0,69 2,69 - 1,05
98 295 96 /49 %/ 214Pb /и-Ra/ 2,0 - 1,0 4,5 - 2,2
112 338 75 /51 %/ 22ÖAc /Th/ 3,6 - 1,8 5,4 - 2,7
117 352 146 /24 %/ 214Pb /и-Ra/ 1,71 - 0,41 3,85 - 0,92
193 583 62 /36 %/ 2u8Tl /Th/ 1,59 - 0,57 2,43 - 0,87
202 609 151 /17 %/ 214Bi /и-Ra/ 1,86 - 0,32 4,19 - 0,71
241 727 27 /71 %/ 212Bi /Th/ 3,5 - 2,5 5,0 - 3,5
302 911 38 /46 %/ 2^8Ac /Th/ 1,22 - 0,56 1,86 - 0,86
371 1120 46 /31 %/ 214Bi /и-Ra/ 2,18 - 0,67 4,9 - 1,5
484 1461 121 /12 %/ 40K 0,86 - 0,10 19,9 - 2,4
585 1764 26 /31 %/ 214Bi /и-Ra/ 1,49 - 0,46 3,4 - 1,0
730 2204 18 /38 %/ 214Bi /и-Ra/ 3,9 - 1,5 8,8 - 3,3
866 2614 29 /26 %/ 2u8Tl /Th/ 1,35 - 0,35 2,06 - 0,53
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n Gy-h
22. ábra Az U-Ra sor dózisteljesitmény-járuléka a
sor néhány jelentősebb gamma-vonala alapján 
a 3. mérési ponton.
3
2
1
0
n Gy-
: p - Z-jErE 1,40 + 0.25 
911 26U E( ke V )
23. ábra A Th sor dózisteljesitmény-járuléka a sor 
néhány jelentősebb gamma-vonala alapján 
a 3. mérési ponton.
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24. táblázat A 3. ponton végzett mérések összesített 
eredménye
A különböző módszerekkel mért dózisteljesitmények
/nGy.h ^/
Ge/Li/ Nal/Tl/ Árnyékolt 
GM det. . . .
Árnyékolatlan 
GM det.
U-Ra sor 1,85±0,26 2,02-0,21
Th sor 1,48-0,25 1,10-0,29
40K 0,86-0,10 0,87-0,08
teljes 4,19-0,37 3,99-0,37 <  5,0 <  4,0
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6. Kö vetkez t e t e sek
A 3., 4. és 5. fejezetekben ismertettük az egyes 
mérési pontokon különböző módszerekkel mért dózistelje- 
sitményeket.
I
1 Korrelációszámítást végeztünk a Ge/Li/ és a Nal/Tl/
detektorokkal meghatározott természetes radioizotópok 
dózisteljesitmény-járulékai és a teljes dózisteljesit- 
mények között- A korrelációs összefüggéseket a 24-27. 
ábrákon láthatjuk.
A regressziós egyenesek paramétereit a 25. táblázat tar­
talmazza .
25. táblázat Korrelációs együtthatók és a regressziós 
egyenesek paraméterei
R m b/ngy.h ^ J Sy / nGy. h ■*■ /
U-Ra sor 0,97 0,91 0,92 1,80
Th sor 0,98 0,88 0,01 1,46
40K 0,94 1,09 -0,89 1,83
teljes
dózistelj. 0,99 1,00 -0,4 8 2,92
R a korrelációs együttnató, 
m az egyenes meredeksége,
b az egyenes tengelymetszete,
Sy a regressziós becslés szórása /az illesztett
egyenes és a mérési pontok közötti átlagos eltérés/
Megjegyzés: a korrelációszámításnál a sulvozatlan mérési 
adatokkal számoltunk.
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Az ábrákból és a táblázatokból jól látható, hogy a
kétféle spektrometrlai módszerrel kapott eredmények jól
egyeznek. Képeztük a Ge/Li/ és a Nal/Tl/ detektorokkal
mért dózisteljesitmény-járulékok és teljes dózistelje-
sitmények hányadosait. A hányadosok átlaga U-Ra sor,
40Th sor, К és a teljes dózisteljesitmeny eseten rendre: 
1,03; 0,93; 1,01 és 0,99.
Megállapíthatjuk, hogy az eltérések 10 %-nál kisebbek, 
ami nagyon jó egyezést jelent.
A 28. ábrán mutatjuk be a négy különböző detektorral 
kapott teljes dózisteljesitményeket mérési pontonként. 
Azokon a helyeken, ahol természetes hátteret mértünk, jó 
egyezést kaptunk a GM-csöves detektorokkal és a spektro- 
metriai módszerrel nyert eredmények között. A fekáliás 
iszap tetején a GM detektorokkal mért dózisteljesitmény- 
adatok eltérnek. Ennek fő oka az, hogy a GM-csöves detek­
torok kalibrációja egy átlagos, egyenletes eloszlású ter­
mészetes radioizotópokat tartalmazó háttér figyelembe­
vételével történt. A POKER-CAMP program [б] segítségével 
sikforrás esetén is kiszámolható a GM-csöves detektorok 
jelzése, igy megbecsülhető a mesterséges izotópok dózis­
tel jesitmény- járuléka, erre azonban a jelen dolgozatban 
nem térünk ki.
Jelentős az eltérés a Piestiany 4. mérőállomáson, 
amely egy kb. 1000 m magas hegy tetején volt. Itt a koz­
mikus sugárzás jelentősen nagyobb, mint a tengerszint 
felett 100 m-rel, ahol a detektorok kozmikus hátterének 
meghatározása történt.
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24. ábra U-Ra sor NaI/Tl/ és Ge/Li/ detektorral meghatá­
rozott dózisteljesitményei közötti korrelációs
összefüggés
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25. ábra Th sor NaI/Tl/ és Ge/Li/ detektorral
meghatározott dózisteljesitménvei kö­
zötti korrelációs összefüggés
- 53 -
, 4026. abra К izotóp Nal/Tl/ és Ge/Li/ detektorok­
kal meghatározott dózisteljesitménvei 
közötti korrelációs összefüggés
- 54 -
27. ábra NaI/Tl/ és Ge/Li/ detektorral meghatározott
teljes dózisteljesitmények közötti korrelációs
összefüggés
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Több esetben méréseinket az erőmű környezetellenőrző 
rendszerének telepitett mérőállomásain végeztük- Itt mód 
nyilt az eredményeknek a korábbi, üzemeltetés előtt mért 
szinttel való összevetésére. Ebben az esetben is jó egye­
zést tapasztaltunk.
In situ mérési módszereink megbizhatóságát megerősí­
tik az 1981-ben végzett nemzetközi összemérés eredményei
Két esetben - nevezetesen: viz felett mérve - extrém
tartalmától, a szerkezeti elemek és a part sugárzásától 
erednek. A GM-csöves detektorokkal végzett mérések mege­
rősítették a korábbi "kozmikus járulékra" kapott eredmé­
nyeket.
Meg kell jegyezni, hogy a fentiek alapján ez a 
"kozmikus járulék" tartalmazza a kb. 4 nGy.h nagyságú 
dózisteljesitmény detektorjelzés-járulékát is. Ez mintegy 
10 %-os szisztematikus hibát eredményez a GM-csöves de­
tektorral meghatározott dózisteljesitményben [2] .
Az ez évi mérési sorozatban mód nyilott atomerőmű­
től származó kismértékű környezeti szennyeződés helyszíni 
vizsgálatára. A 29. ábrán látható a szennyviztisztitó 
fekáliás ülepitő medencéje melletti iszaphányó tetején 
felvett szcintillációs- és Ge/Li/ detektorral kapott 
spektrum.
40 -1kis hátteret detektáltunk. А К és Th sor kb. 1-1 nGy.h -s,
az U-Ra sor pedig kb. 2 nGy.h J"-s dózisteljesitmény-járu-
40lékot adott. Ezek elsősorban a viz K-, a levegő radon-
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Módszerek: 1 Ge( L i) detektor 
2 NaI(TlJdetektor
28. ábra Különböző detektorokkal meghatározott teljes 
dózisteljesitmények mérési pontonként
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összehasonlítás céljából ugyanezen az ábrán egy telepitett 
mérőállomáson és a viz felett mért Ge/Li/ spektrumokat is 
feltüntettük. Rajztechnikai okokból az ábrázolt Ge/Li/ 
spektrumokban csak jelöljük a csúcsokat, a csucsszélesség 
a rajzolt vonalszélességgel egyezik meg, a nyilak a külön­
böző spektrumok vonalainak megkülönböztetésére szolgálnak. 
Jól látható, hogy a Ge/Li/-spektrumok a detektor nagy fel­
bontóképessége /kb. 3 keV/ miatt lehetőséget adnak a ter­
mészetes radionuklidok sok vonalának és mesterséges radio- 
izotópoktól származó vonalak pontos minőségi és mennyiségi 
analízisére.
A Nal/Tl/ detektor spektrumában az egyes vonalak 
nagymértékben összeolvadnak, ezért nehéz az izotópazono- 
sitás és csak nagy hibával lehet meghatározni az egyes 
gamma-energiákhoz tartozó csucsterületeket. Pl. az ^ ^ mAg
izotóp 658 keV energiájú csúcsa az U-Ra sor 609 keV ener-
- - 40giaju csúcsával, az 1384 keV energiájú csúcs pedig а К
1460 keV energiájú csúcsával olvad össze. A természetes
radioizotópoknál U-Ra sor esetében az 1764 keV, Th sor 
_ 4oeseteben a 2614 keV, К esetében az 1460 keV energiájú 
csúcsokat értékeltük ki. Ahol a talaj urántartalma nagyobb 
volt, ott mód nyílt az U-Ra sor 609 keV energiájú csúcsá­
nak kiértékelésére is. Az U-Ra sor dózisteljesitmény-já­
rulékára kapott értékek ebben az esetben jobban szórtak.
Az ^ 0mAg izotóp esetében a kapott dózisteljesitmény- 
-járulékok bizonytalansága 30-40 %.
Ge/Li/ detektor esetében az U-Ra és a Th sor dózis­
tel jesitmény- járulékának meghatározása a sorok több 
gamma-vonala alapján történt. A kapott értékeket átla­
goltuk, hibaként az empirikus szórásukat vettük.
29. ábra Néhány jellemző Ge/Li/ és NaI/Tl/ spektrum
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Megállapíthattuk, hogy a szórás mind a két sor esetében 
kb. 14 %. A 2-23. ábrákból jól látható, hogy a kapott 
értékek szórása nem nagy és nincs a különböző energiák­
ra meghatározott dóziskonverziós tényezőkben energia 
szerinti torzítás.
Kimutattuk, hogy a fekáliás iszap az alábbi radio-
, , , , , 54,. 58_, 60„ llOnu „izotópokat tartalmazza: Mn, Со, Со, Ag. Ezen
izotópoktól származó dózisteljesitmény-járulékokat is 
több vonal alapján határoztuk meg, mind síkbeli, mind 
egyenletes eloszlást feltételezve. A valóságos eloszlás 
a kettő között van, pontosan nem ismert. A kétféle elosz­
lással kapott dózisteljesitmények kb. kettes faktorral 
térnek el egymástól, egyenletes eloszlást feltételezve 
kapunk nagyobb értéket.
137A globális fallout eredetű Cs izotópra és a kozmogén 
7eredetű Be izotópra szintén sikeloszlást tételeztünk
fel. A valóságos eloszlás a megmüveletlen talajfelszinre 
137kihullott Cs izotóp esetén exponenciális kb. 3-5 cm 
relaxációs mélységgel, amelyhez tartozó konverziós té­
nyező kb. 30 %-kal kisebb, mint a sikbeli eloszláshoz 
tartozó érték. Ez a dózisteljesitményben mintegy 30 %-os 
alábecslést okoz.
A 26. táblázatban összefoglaljuk a szcintillációs 
és a Ge/Li/ spektrométerrel kapott dózisteljesitmények 
átlagos hibáit természetes és néhány mesterséges radio- 
izotóp esetében, valamint a GM-csöves detektorokkal mért 
értékek hibáit, 2000, 5000, ill. 1000s mérési időre 
vonatkozóan.
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26. táblázat A különböző detektorokkal meghatározott dózis­
tel jesitmények bizonytalanságai százalékban
U-Ra sor Th sor 40K 137Cs 110rnAg teljes
NaI/Tl/ detektor 14-18 6-8 4-6 20-30 30-40 8-12
Ge/Li/ detektor 12-16 12-16 2-3 10-15 8-10 8-12
GM detektorok 10-15
A bizonytalanságok a statisztikus hibát és a több vonal­
ból meghatározott értékek szórását tartalmazzák. További hiba­
források lehetnek:
a forrás eloszlás hibás ismerete, 
a talaj összetétele, nedvességtartalma, 
a talaj inhomogenitása, egyenetlensége, 
az U-Ra és Th sor radioaktiv egyensúlyának hiánya, 
a levegőben lévő radonleányelemek hatása, 
a kalibrációs mérések és számitások hibája.
Általában elmondhatjuk, hogy az alkalmazott módszerek­
kel nagyjából azonos bizonytalansággal - mintegy 10-15 % - 
tudjuk a dózisteljesitményt meghatározni. Mig a szcintil- 
lációs spektrométer elsősorban a természetes radioaktivitás 
meghatározását teszi lehetővé, addig a Ge/Li/ spektrométer 
a nagyobb felbontóképessége miatt lehetőséget ad mestersé­
ges radioizotópok azonosítására és a tőlük származó dózis- 
teljesitmény kielégítő pontosságú kiszámítására.
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Az ebben az évben végzett mérések alapján becslést 
adhatunk az egyes rádióizotópoktól származó már kimutat­
ható dózisteljesitmény-járulékokra a különböző detekto­
rok esetében. A számításoknál 95 %-os megbizhatósági ha­
tárt vettünk alapul. Nal/Tl / detektornál 2000-os, Ge/Li/ 
detektornál 5000-os, GM-csöves detektoroknál 1000-os 
méréseket feltételeztünk. Átlagos háttér feltételezésével 
meghatároztuk, hogy az egyes detektoroknál mennyi a már
szignifikáns jelzésnövekedés az adott energiájú csúcsban.
137A NaX/Tl/ detektornál figyelembe vettük, hogy a Cs
131662 keV energiájú csúcsa az U-Ra sor 609 keV, a I
365 keV energiájú csúcsa pedig a 351 keV energiájú csúcsá­
val olvad össze. Az U-Ra sor csucsterületei időben mintegy 
30 %-ot ingadoznak. A GM-csöves detektoroknál a háttér 
5 %-os időbeli ingadozásával számoltunk И •
A természetes radioizotópokra vonatkozó kimutatási 
határ számításánál GM-csöves detektorok esetében csak a 
kozmikus járulékot vettük figyelembe, a Nal/Tl/ és Ge/Li/ 
detektoroknál pedig a viz felett mért hátteret.
A már szignifikáns jelzésnövekedésbol kiszámítottuk
a különböző izotópok sugárzásának dózisteljesitményét.
- , . 137A természetes izotópokra egyenletes eloszlást, Cs-re
131a talajban exponenciálisán csökkenő, I esetében sik- 
133eloszlást, Xe eseteben egy Gauss-függvennyel leirhato 
gázcsóva eloszlást tételeztünk fel [2]. A 27. táblázatban 
láthatók a kimutatható dózisteljesitmények a különböző 
izotópokra a különböző detektorok esetében.
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27. táblázat Kimutatható dózisteljesitmények 
nGy.h ‘'‘-ban
Detektor U-Ra sor Th sor 40K
137„Cs a
talaj­
ban
131 I a 
talaj 
felszí­
nén
133iJJXe
felhő
NaI/Tl/ detektor 0,8 0,9 0,1 1,6 0,6 -
Ge/Li/ detektor 0,5 0,5 0,1 0,07 0,05 -
Árnyékolatlan
GM detektor 3,7 4,1 4,0 10 11 6,5
Árnyékolt
GM detektor 5,7 6,1 5,1 14 18 720
A táblázatból látható, hogy Ge/Li/ spektrométert hasz­
nálva kb. egy nagyságrenddel csökken a környezetbe kijutó 
mesterséges radioizotópok kimutathatósági szintje.
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